Certificat de Conformite CE 



Certificat N°: 9502280 


Nous certifions par la presente que I'appareil ci-dessous : 


Type 


N°de reference 


Designation 


SMH 0845.4002.52 Signalgenerator 

SMH-B21 0845.4702.02 NF-Synthesizer 


est conforme aux dispositions de la Directive du Conseil de I'Union europeenne concernant le 
rapprochement des legislations des Etats membres 

- relatives aux equipements electriques a utiliser dans des limites definies de tension 
(73/23/CEE revisee par 93/68/CEE) 

- relatives a la compatibilite electromagnetique 
(89/336/CEE revisee par 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE) 

La conformite est justifiee par le respect des normes suivantes : 

EN61010-1 : 1991 
EN50081-1 : 1992 
EN50082-1 : 1992 

Apposition de la marque CE a partir de 1995 


ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG 
Miihldorfstr. 15, D-81671 Munchen 


Munich, le 08.12.95 


Service general de qualite FS-QZ / Becker 



